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Distincion entre el lado de estaio y el lado del fuego en vidrio flotado.

25.01.2021. Sensor Instruments GmbH: el vidrio flotado adquiere su forma y su grosor, pero
también sus propiedades superficiales a través del transporte del vidrio fundido sobre estafio
liquido. Al flotar en el bafo de estano, el vidrio fundido se adapta a su superficie y adquiere una
superficie plana (lado de estafo). Para la superficie del vidrio que no esta en contacto con el bafio
de estafio (lado del fuego), se crea un determinado perfil de temperatura con un quemador de gas
para que el vidrio fundido pueda enfriarse gradualmente y adquirir de este modo su forma posterior.

En el tratamiento posterior del vidrio flotado, sera importante saber cual es el lado de estarno y cual
es el lado del fuego. Las microinclusiones de estafio pueden influir, por ejemplo, en la resistencia
eléctrica de la superficie del vidrio (aplicacion de tiras de contacto de metal en la luneta trasera de
un automovil), pero cuando se aplican capas adicionales a la superficie del vidrio (por ejemplo,
nanocapas), también es decisivo saber qué lado del vidrio flotado hay que recubrir para la
aplicacion posterior.

¢, Coémo podemos distinguir con seguridad el lado de estafo del lado del fuego a simple vista? Las
microinclusiones de estafio mencionadas, que se encuentran en la superficie del vidrio inclinada
hacia el bafo de estafio (durante la fabricacién de vidrio flotado), no solo influyen en la resistencia
eléctrica de la superficie del vidrio, sino que también favorecen una superficie mas rugosa en
comparacion con la superficie pulida (mediante un quemador de gas) del lado opuesto (lado del
fuego), lo que se traduce en un menor brillo en comparacion con el lado del fuego.

¢, Como podemos medir el nivel de brillo? Los medidores de brillo convencionales deben
descartarse en este contexto, pues la luz blanca que utilizan atraviesa el vidrio flotado y hace que la
luz se refleje en los dos lados del vidrio. De este modo, los resultados de la medicion realizada en
una superficie de vidrio pueden no ser exactos. El uso de la luz UVC puede resultar util. La luz
situada en el rango de longitud de onda ultravioleta profunda ya no puede atravesar el vidrio, por lo
que la luz solo se refleja en una superficie del vidrio y el reflejo se puede asignar de forma univoca.

El sensor de contraste UVC SPECTRO-1-20-UVC-DIL de Sensor Instruments GmbH permite
controlar la superficie del vidrio en lo concerniente al lado de estafio y al lado del fuego. La distancia
con respecto a la superficie del vidrio es de 20 mm. Ademas de salidas digitales (por ejemplo, lado
del fuego = 0 V y lado de estafio = + 24 V), el sensor también tiene una salida de tension analdgica
(entre 0 Vy +10 V) y una salida de corriente (entre 4 mA y 20 mA); asimismo, a través de la interfaz
RS232 se pueden conectar convertidores USB, Ethernet y Profinet (que también pueden adquirirse
en Sensor Instruments GmbH). Los parametros del sensor se configuran a través del software de
Windows®. El software de monitorizacion incluido en el volumen de suministro también permite
registrar continuamente los resultados de la medicion en el PC, y el valor medido se muestra en la
interfaz de usuario de Windows® (GUI) de forma grafica y numérica.
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Configuracion de los parametros de los sensores a través de la interfaz de usuario de Windows® SPECTRO1 Scope V3.1
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Nivel de la sefial del sensor en el lado del fuego (seccion izquierda del diagrama): 3750 aprox., salida digital
OUTO = + 24 V; en el lado de estafio (seccion derecha del diagrama): 3200 aprox., salida digital OUT0 =0 V
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Ajuste de los umbrales de conmutacion y del comportamiento de conmutacién a través de la interfaz de usuario de
Windows® SPECTRO1 Scope V3.1
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Vidrio flotado de 3,5 mm de grosor

Sensores SPECTRO-1-20-UV-DIL apuntando hacia el lado de estafio de un vidrio flotado
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Contacto:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Teléfono +49 8544 9719-0

Fax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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